
设备名称：电热恒温培养箱（灭活孵箱）

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室
数量：1台

预算金额：7000.00 元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 内胆材料：不锈钢内胆，更快速和有效底清洁和灭菌

1.2 隔板：避免了抽拉隔板时样本脱落，需防滑脱隔板

1.3 对人员的保护：配置漏电流、过电压保护器

1.4 对样品的保护：具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警

1.5 对仪器的保护：增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害

1.6 公称容积（L）：≥150

1.7 温度控制方式：PT100

1.8 温度控制范围：Rt+5-85℃

1.9 温度波动（℃）： ±1

1.10外形尺寸（mm）：≤700*≤800*≤800

2. 资质证明

2.1仪器具有合格证书。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。
配置清单：

电热恒温培养箱、隔板；

使用说明书、成品检验报告单等随机文件；    

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.
地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.
验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.
要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。
2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

 四、其它事项按合同执行。

